




安全で快適にお使いいただくために　　　　（必ずお読みください）

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このマニュアルでは、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を説明しています。

絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定さ

れる内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体が傷害を負う可能性又は物的損害の

みの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

■全てに共通の取り扱いについて

　●湿気・ほこりの多い場所での使用は避けてください。ほこりや水分が入り、故障・火災

　　　・感電の原因となることがあります。

■本機の取り扱いについて

　●本機は、精密部品で作られた電子機器及び無線通信機器です。

　　分解・改造はしないで下さい。事故や故障の原因となります。

■本機の取り扱いについて

　●人命にかかわるような極めて高い信頼性を要求される用途には、ご使用にならないで

　　下さい。

　●電波が届くか届かない曖昧な範囲ではご使用にならないで下さい。

！

！

！ この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

！ 注意

！ 警告

警告

注意



■電源の取り扱いについて

　ACアダプタ・電源コードの発熱、損傷、破損、発火などの防止のため、次のことは必ずお守りください。

　●ACアダプタ・電源コードを火に近づけたり、火の中に入れないで下さい。

　　ACアダプタ・電源コードが破裂・発火して事故の原因になります。

　●ACアダプタ・本体は、破損・発火事故防止のため、指定された電源電圧以外では使用しな

　　いで下さい。

　●濡れやすい場所で、ACアダプタ・本体を使用しないで下さい。

　　発熱・発火・感電などの事故や故障の原因となります。

　●濡れた手でACアダプタ・本体・電源コード・コンセントに触れないで下さい。

　　感電などの事故の原因となります。

　●電源コードを破損させないで下さい。

　　ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

　●電源プラグにほこりが付着したままで使用しないで下さい。

　　ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。

　●ACアダプタに強い衝撃を与えないで下さい。

　　事故や故障の原因になることがあります。

　●ACアダプタの変形などに気づいたら、使用しないで下さい。

　　事故や故障の原因になることがあります。

　●引火性ガスが発生する場所では、本体を充電しないで下さい。

　　発火事故などの原因になります。

　●絶対にACアダプタを分解しないで下さい。

　　事故や故障の原因になることがあります。

■使用中に異常が発生したときは

　火災・感電などの原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社宛修理を依頼

　して下さい。

　●煙が出たり、変な臭いがするときは使用を中止し、直ちに電源プラグをコンセントから抜い

　　て販売店又は弊社宛修理を依頼してください。

　●電源コードが傷んだら使用しないで下さい。

　　そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

！

！ 警告
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１．はじめに 
   このたびは、電解モニター「ＥＦ０１」をご購入いただきありがとうございました。 
この取扱説明書は、ＥＦ０１をお使いいただくために必要な内容を述べてあります。 
ご使用前にお読みいただき、正しくお使い下さい。 

 
２． 機能概要 
    ＥＦ０１（以下本機と呼びます）は、電解モニターするためのもので、目に見え

ない電波の強さ（電解）をメーターの振れで表示する（注１）と共に、弊社のトルク

レンチ用無線ユニット TW シリーズの送信機からのデータを受け取り、コード（ID）
を解析し表示する機能も併せ持っております。 
このことにより、本機を使用し TW の使用環境における妨害電波の有無、その強さ

を知ることができ、また、TWの受信機の設置場所の最適化を図ることもできます。 
併せて、TW送信機の IDのチェック及び TW送信機の不具合のチェックを行うこと

も出来ます。 
 
注１： 
ＥＦ０１は簡易的な電解強度モニターであり、高級な電界強度測定器ではありませ

ん。メーターの振れは相対的な電解の強弱を見るものであり、絶対的な数値を示すも

のではありません。そのために、ＥＦ０１個々の特性の違いにより、同じ電界強度で

もＥＦ０１機器個々によりメーターの振れに多少の違いが出ます。 

 - 1 -
















	安全で
	‹À‚S‡Å›õﬁK‡É‡¨”g‡¢‡¢‡½‡¾‡�‡½‡ß‡É1.pdf
	Sheet1

	‹À‚S‡Å›õﬁK‡É‡¨”g‡¢‡¢‡½‡¾‡�‡½‡ß‡É2.pdf
	Sheet2





